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Матрац

Модель Габариты (см): Количество ячеек: Макс. 
нагрузка 
(кг):

Barry Tube 
Prof 

200х90х11,5 18 140

Barry Tube 
Standart 
HF601

190х85х11,5 140

200х90х11,5 140

Barry 
Tube 
Standart 
HF609

Модель: Barry Tube Prof 

питание 220В, 50 Гц 

давление (мм рс.ст.) 50-120

длительность цикла (мин) 12/18/24

габариты (см) 28х10х16,5

вес (кг) 1,3

функции
Статичный режим; быстроразъемный 
соединитель; сигнализация; 
автоматическая настройка под нагрузку; 
время цикла; режим надувания сиденья

режим работы  Продолжительный, режимы AB/ABC/AB-D

Время накачки
мин, не более:

15

15 17

15 18
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• Сушить в месте, защищенном от солнца.

Хранение

• Переверните матрац на другую сторону;
• Скрутите матрац, двигаясь от ножной секции к головной.

Устранение неисправностей

Проблема: Решение проблемы:

Не работает 
компрессор

1. Проверьте, включена ли штепсельная вилка в розетку.
2. Включите еще раз кнопку включения/ выключения:
- если кнопка стоит на режиме «ON»/ «ВКЛ.» и компрессор
по-прежнему не работает, позвоните вашему продавцу;
- если кнопка стоит на режиме «OFF»/ «ВЫКЛ.», проверьте
розетку. Попробуйте подключить штепсельную вилку к
другой розетке. Если кнопка по-прежнему стоит на режиме
«OFF»/ «ВЫКЛ.» обратитесь к инженеру-электрику.

Недостаточное 
надувание 

(слабое давление)

1. Для быстрой проверки, переключите давление на пози-
цию высокой жесткости;
2. Проверьте соединены ли трубки к насосу :
- трубки всегда должны быть выпрямлены;
- необходима замена трубок, в случае пропускания возду-
ха;
- убедитесь, что клапаны закрыты.

Слабый поток 
воздуха

Засоренный компрессор может стать причиной слабого 
потока воздуха. 








